Detalhe Equipamento 


Nomenclatura Item 
Bomba Injetora de Contraste 10543 
Sinônimos 


Bomba Injetora de Contraste, Injetora-Contraste, Injetora de Contraste Radiológico, 
Injetora 


Classificação 


Médico Assistencial 


Definição e Aplicação 


Equipamento para infusão de contraste, automatizada com controle de fluxo e volume, para uso em exames de tomografia, hemodinâmica, ressonância, etc. 


A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis. 


Ver Especificação Sugerida 1 A 


Preço Sugerido 


R$ 88.260,00 


Características mínimas: Bomba injetora de contraste de no mínimo uma cabeça. Cabeça injetora para no mínimo uma seringa, com capacidade de utilização que atenda a faixa de 75 a 
125 ml, no mínimo. Deve possuir display digital com indicação dos parâmetros básicos de injeção e sistema de detecção de extravasamento. 


Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas A 


Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): 
Definir alcance de volume (Ex: até 200 ml); Possibilitar o ajuste na velocidade de fluxo em 
ml/segundo: (Ex: 0,3 a 9,9 ml/segundos); Definir tempo de velocidade (Ex:de 0,0 
segundos a 9,9 segundos, em intervalos de 0,1 segundos); Posuir programa para 
armazenar protocolos de injeções simples ou múltiplas; Definir limite de pressão 
(Ex:seringa de 150ml: de 75-100 a 1200 psi); Permitir a seleção do volume de injeção ou 
duração da injeção; Permitir tempo de "delay"; Possibilidade de injetar em fases (etapas); 
Capacidade de rotação do suporte de injeção de, no mínimo, 320 graus; Pode incluir 
aquecedor de seringa que mantém a temperatura do contraste (pré-aquecido) à 
temperatura corporal; Alimentação elétrica: 110/220 V - 60 Hz; Acessórios: Seringas 
descartáveis com especificação da capacidade (ml). 


Ambientes v 


Programa Estratégico / Componente v 
Empresa Participante do PROCOT Página na Internet Telefone 
IMEX MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI http://https://www.imexmedicalgroup.com. br (48)32518800 


O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As 
empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da 
Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de 
homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. 


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br 


